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Corrigendum

(j:SN EN 61326-2-2 ed. 2 (35 6509) Elektricka mérici, fidici a laboratorni zafizeni — Pozadavky na EMC —
Cast 2-2: Konkrétni pozadavky — Zkusebni konfigurace, provozni podminky a funkéni kritéria zkuseb-
nich, méficich a dohlizecich pfenosnych zafizeni pouzivanych v nizkonapétovych rozvodnych sitich
z Cervence 2013 se opravuje takto:

5.2.4.101 Zkousky a méreni l/O vstupt

Prvni odstavec na strané 10 pfed obrazkem 103 se opravuje takto:

Proudova méreni se musi provadét s rezistorem 100 Q + 10 Q (zkuSebni objekt) zapojenym paralelné s jednou
ze zkuSebnich $ndr, jak uvadi obrazek 103.

Vypracovani opravy normy

Zpracovatel: Ufad pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkugebnictvi, IC 48135267

Technicka normalizagni komise: TNK 56 Elektrické méfici pfFistroje

Pracovnik Ufadu pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkusebnictvi: Tomas Pech

© Utad pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkuebnictvi, 2016 99137
U n n“z Podle zakona ¢. 22/1997 Sb. sméji byt Geské technické normy rozmnozovany a rozsifovany
jen se souhlasem Ufadu pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi.



Upozornéni: Zmény a dopliiky, jakoZ i zpravy o nové vydanych normach jsou uvefejfiovany ve Véstniku Uradu
pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkusSebnictvi.

Va$e nazory, podnéty a pfipominky tykajici se technickych norem a zajem o moznou ucast v procesech technické normalizace
Ize zaslat na e-mailovou adresu info@unmz.cz.
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